
@lGAR

lнструкцIя lз зАстосувАння мЕдичного вироБу
Пелюшка торговоТ марки Flexilife plus

1, Перед використанням перевiрити TepMiH придатностi медичного виробу.
2. fliставши 3 упаковки, розмiстити та зафiксувати медичний вирiб на горизонтальнiй поверхнi, що контакту€ з

джерелом вологи та бiологiчних рiдин.
З. ПiСля проВедення гiгiенiчних процедур та/або зниження поглинаючоi дii медичний вирiб пiдлягае замiнi на
новий.
Увага I

1. Зберiгати у недосryпному для дiтей мiсцi, уникати надмiрно високих темпераryр, надмiрноi вологостi повiтря та
прямого сонячного свiтла.
2. Пiсля використання рилiзувати вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв.
З. Не ВИКОРиСтоВУВати медичний вирiб повторно, лише для одноразового застосування.

Назва ного ю мовою
Пелюшка торговоi марки Flехi life pIus, 60 х 90 см

Виробник ClFTCIIER BlRLlK KAGlTClLlK ANONlM SIRKETI - SAKARYA BRANCH
(EiFTciLER BiRLiK кАёlтс|Llк ANoNiM ýiRKETi - sAKARyA BRANcH)
З. Organize Sanayi Bolgesi, 10,Yol, No: 79, Sogutlu, Sakarya, Turkey
(З. Organize Sanayi Bёlgesi, 10. Yol, No:79, SoёtitlLj, Sakarya, Trjrkiye)

УПОВнОважениЙ представник в YKpaTHi: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iгдр",
код €flРПОУ t924з202, мiсцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Киiв, YKpaiHa, 01103

медичний вирiб вiдповiдае вимогам Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд "02" жовтня 2013 року N9753, про що вида цiю про вiдповiднiсть.

4
В.Г. Бчков

осmанньоzо переzляdу iнсmрукцii' iз засmосування: 08.12.2021
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Фоктично одресо: вул. МЕТАЛlСТlВ, 20, м. КИiВ, УКРАТНА, ОЗО57
Мiсцезноходження: вул. М. БОйЧУКА, i В-А, м. КИТВ, УКРАТНА, О l ]ОЗ
тел./фокс: (044) 585_З4-55 (5З,56)
E-moil: info@igor.uo, web: www.igor.uo

Business oddress: 20, METAtlST|V Str., KYIV, 0з057, UKRAlNE
Registered oddress: l В-А, М. BOYCHUK Sh., KYIV 0l 10З, UKRA|NE

рhопе/fох: +38 (044) 585-З4-55 (5З,56)
E-moil: info@igor.uo, web: www.igor,uo


